






バッテリ交換要領と交換後の対応
表示ラベルに書かれたバッテリ の交換時期が1ヶ月前に近づきましたら、
購入した販売店に連絡し、新しいバッテリ を購入してください。
新しいバッテリ には、変更シールが添付されています。

交換時期

2013 年　11月

＜変更シール＞
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 年  　　月
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大人・小児
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! バッテリの寿命はAEDの設置環境
によって異なる可能性が

あり、目安です.
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! バッテリの寿命はAEDの設置環境
によって異なる可能性が

あり、目安です.

変更シールに交換時期を記入して、表示ラベルの該当箇所に貼り、ＡＥＤ本体  
に取り付けてください。収納ケース使用の際には、表示ラベル
が収納ケースの窓を通して外から確認できるように収納してください。
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! バッテリの寿命はAEDの設置環境
によって異なる可能性が

あり、目安です.

（例） バッテリの交換時期は、スタンバイ
開始から4年が目安です。4年後の
交換時期を記入してください。
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